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Resumen: El objetivo de esta tesina fue determinar si el instrumento Dynasystem 
presentaría niveles de confiabilidad buenos Metodología 19 individuos, estudiantes, sanos y 
físicamente activos del grado en actividad física y deporte de la universidad de Granada, 
España. A través de la evaluación de la fuerza isométrica en un gesto de flexo extensión de 
codo en distintos ángulos los Resultados indican que existe buena confiabilidad en la fuerza 
media del brazo dominante a 45° (p > .05, r = 907) así mismo en el brazo no dominante     
(p > .05, r = 935) en cuanto a la fuerza media a 90° del brazo dominante se presentaron 
valores de (p > .05, r = 935) y en su evaluación del brazo no dominante (p > .05, r = 913). 
Por otra parte, los valores de fuerza pico registrados en el brazo dominante a 45° fueron (p 
> .05, r = 939) en el no dominante de (p > .05, r = 953) mientras que los valores de en 90° 
del brazo dominante fueron (p > .05, r = 977) y en el brazo no dominante de (p > .05, r = 
928) Conclusión el dinamómetro electromecánico funcional Dynasystem es un instrumento 
confiable para la evaluación de la fuerza isométrica pico, así como la fuerza media en las 
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El entrenamiento fundamentalmente de la fuerza y potencia mejorara el desempeño 
atlético siendo este uno de los factores que más benefician la preparación de un deportista a 
lo largo de su carrera deportiva (Mann, 2015; McGuigan et al, 2012). 
Tradicionalmente la forma de dosificar el entrenamiento de fuerza es a través de los 
porcentajes obtenidos de la prueba de una Repetición Máxima (1RM), la cual consiste en ir 
incrementando el peso levantado en un ejercicio dado hasta que ya no se pueda realizar más 
de una repetición con buena técnica y sin ayuda (Haff, 2015). El entrenamiento basado en 
velocidad de ejecución (VBT, por sus siglas en inglés) permite utilizar velocidades más 
altas evitando así el estrés mecánico ocasionado por el uso de pesos elevados a baja 
velocidad comparado con el método tradicional (Banyard et al, 2018). Se ha comprobado 
que el valor de 1RM puede llegar a variar hasta 24% en cuanto a la fase concéntrica de un 
día a otro (Henricks, 2014). Otro estudio indica que los valores de 1RM y la velocidad de 
ejecución tienen una relación directa (Jovanovic y Flanagan, 2014).  
 
Planteamiento del problema 
Actualmente existe la problemática con respecto a la planificación del 
entrenamiento a través de porcentajes y velocidades variables, ya que se tiene que llevar 
acabo en etapas diferentes lo que prolonga el tiempo que toma el desarrollo de esta fuerza y 
potencia física, (Isurrin, 2010) sin embargo, el método que se propone en esta investigación 
combina distintos tipos y métodos de entrenamiento, teniendo como objetivo la mejora de 
la potencia en tren inferior a través de acciones excéntricas y velocidades de ejecución. 
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Hasta el momento en el entrenamiento para mejorar la fuerza han sido usados distintos 
medios y métodos tanto para evaluar la capacidad de generar fuerza como para entrenar 
gestos deportivos, sin embargo, ninguno de ellos ha permitido el movimiento libre y 
específico de un gesto deportivo, a excepción del levantamiento de pesas olímpico y el 
powerlifting, el uso del nuevo dinamómetro electromecánico funcional Dynasystem 
(Symotech, 2017), el cual está diseñado para permitir movimientos libres de forma natural, 
por lo que presenta una manera segura de evaluar y poder entrenar gestos deportivos 
generales y específicos, así como el uso de distintos modos de entrenamiento, concéntrico, 
excéntrico, isométrico, isocinético, isoinercial y vibratorio permitiendo combinar rangos de 
movimiento y tipos de entrenamiento. 
 
 
La Justificación de nuestro estudio considera la evaluación de la fuerza, la cual ha 
sido realizada casi siempre mediante instrumentos con limitaciones en cuanto a la ejecución 
gestos deportivos específicos, por lo que el valor teórico de nuestro estudio radica en la 
importancia de aplicar una metodología de evaluación y confiabilidad de la fuerza 
isométrica con un nuevo instrumento en diferentes angulaciones, lo cual nos permitirá 
determinar las posiciones donde se registra la mayor cantidad fuerza. Consideramos 
conveniente la realización de esta investigación para determinar la eficiencia de la 
metodología de evaluación y confiabilidad propuesta para comprobar si la fuerza pico 
resulta similar en ambas mediciones, así como la fuerza media en estudiantes del grado en 
actividad física y deporte de la universidad de Granada, España , favoreciendo así dar una 
solución a la evaluación en gestos específicos deportivos que requieran ser evaluados 
posteriormente de la prueba de confiabilidad, siendo de especial relevancia en los deportes 
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que predominan las acciones fuerza y potencia. Este estudio es viable, ya que nuestra 
institución cuenta con el dinamómetro electromecánico funcional, así como el personal 
capacitado para su ejecución, atletas de alto nivel deportivo y la asesoría pertinente. 
 
Pregunta de investigación 
¿El dinamómetro electromecánico funcional Dynasystem (Symotech, 2017) es una 
herramienta confiable para evaluar? 
 
Objetivo general 
Determinar la confiabilidad del dinamómetro electromecánico funcional 
Dynasystem (Symotech, 2017) en el gesto de flexo extensión de codo en los ángulos de 45 
y 90 grados. 
 
Objetivos específicos 
 Evaluar la fuerza media y pico en flexo extensión de codo a 45° grados de forma 
isométrica. 












A lo largo de los años dentro del ámbito deportivo la aplicación de estrategias para 
desarrollar al máximo la capacidad del cuerpo humano ha desempeñado un papel 
importante ante las distintas exigencias deportivas, desde la antigua Grecia los 
competidores realizaban ejercicios de preparación física con la finalidad de mejorar su 
forma deportiva para así poder desempeñar un mejor papel en los juegos olímpicos 
(Beagon, 2005). 
Dentro de la preparación física se encuentra el entrenamiento de la fuerza, el cual 
según Timson (1990) se ejecuta realizando movimientos repetidos contra una carga externa 
lo que produce adaptaciones neuromusculares. Por otra parte, este tipo de entrenamiento ha 
sido utilizado con frecuencia para mejorar el desempeño deportivo en deportes tanto 
individuales como de equipo (Buckner et al, 2018). 
 
Carga de entrenamiento 
Dentro del entrenamiento se puede encontrar la relación dosis-respuesta, donde la 
respuesta son las adaptaciones fisiológicas y la mejora del rendimiento ante los estímulos 
físicos o estrés (carga de entrenamiento), sin embargo, la dosis es mucho más complicada 
de medir, debido a que no hay un gold standard que pueda ser aplicado para todos los 
deportes indiscriminadamente en campo. Sin embargo, diversos estudios han planteado 
dividir las mediciones de la dosis-respuesta trasladándolo a los términos carga externa y 




A pesar que la carga externa es el principal determinante de las respuestas 
fisiológicas de los individuos dentro del entrenamiento muy pocos estudios han mostrado la 
relación dosis-jugador en respuesta al entrenamiento (Impellizeri, 2019). A continuación, se 
muestran/exponen algunos métodos de evaluación de la carga interna. 
 
Evaluación de la carga interna   
Uno de los métodos más utilizados actualmente es la escala subjetiva del esfuerzo, 
(RPE, por sus siglas en inglés), debido a que no es invasivo y ha presentado correlaciones 
positivas con las zonas del impulso de entrenamiento (TRIMP, por sus siglas en ingles) de 
Edwards (Revelo, 2012). Un método popular y validado es la frecuencia cardiaca, la cual 
ha demostrado medir con efectividad la para medir la carga interna (Achten, 2003). 
 
Evaluación de la carga externa 
 Tradicionalmente la carga externa ha sido la forma más fácil de monitorizar los 
entrenamientos, y es definida como el trabajo que el atleta ha realizado con éxito y medido 
independientemente de sus características fisiológicas (Wallace, 2009). Su medición puede 
ser a través de métodos objetivos tales como, el sistema de posicionamiento global (GPS, 
por sus siglas en inglés), el cual según la literatura actual ha mostrado ser un dispositivo 
confiable para medir la carga externa a través del registro de las velocidades, cambios de 
dirección, aceleraciones y desaceleraciones, sin embargo, en cuanto mayor es la velocidad, 
mayor es el riesgo de que la confiabilidad disminuya, además que las acciones de juego no 




Aunque en la actualidad existen diversos métodos válidos y precisos para medir la 
carga externa, muchos de ellos son realizados en laboratorio, lo que hace inconveniente 
para la evaluación en al campo o alguna situación más específica de juego. Por otra parte, 
un estudio realizado por Edwards (2018) muestra que el uso de acelerómetros triaxiales 
para medir aceleraciones del centro de gravedad, no fue confiable (ICC: 0.0-0.67) y 
presento un alto índice de variabilidad (CV%:14-33%) así como un cambio en la media de 
(M: 41-160%) comparado con un dispositivo de captura de video en tres dimensiones. 
 
Componentes de la carga de entrenamiento 
 El volumen de entrenamiento representa la cantidad de trabajo que se realizara 
dentro de una sesión, periodo o fase, es útil como un indicador de estrés, generalmente es 
expresado en metros, segundos, kilos, etc. Mientras que la intensidad es la cantidad de 
energía que será utilizada en algún ejercicio o actividad, comúnmente mientras la 
intensidad va incrementando el volumen tiende a disminuir. Por otra parte, la densidad es la 
relación que hay entre el trabajo y el descanso, lo cual dependerá de los objetivos del 
entrenamiento o de una sesión en particular (Bompa, 2018). Cabe mencionar que otro 
componente clave del entrenamiento que es considerado importante es la frecuencia con la 
que se recibe el estímulo de entrenamiento dentro de un periodo de tiempo y que a su vez 
permite que se den las adaptaciones que se está intentando obtener (Kraemer et al, 2004). 
 
Evaluación y determinación de la carga de trabajo 
El método de 1 Repetición Máxima (1RM) es ampliamente utilizado para 
determinar los porcentajes con los que se debe realizar el trabajo de fuerza, este método es 
definido como el máximo peso que puede ser levantado una repetición, este método ha 
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mostrado ser de los más confiables y válidos (Earle, 2006) mientras que los porcentajes de 
este sean usados para determinar la intensidad de los levantamientos en entrenamientos 
posteriores (Mayhew et al., 2004). Por otra parte, puede ser utilizado un método de 
evaluación más seguro, es decir utilizando una formula y sin llegar utilizar pesos máximos, 
este método incrementa las repeticiones a la vez que disminuye el peso a levantar a un peso 
que pueda realizar entre 5 y 8 repeticiones, esta ecuación ha mostrado ser la más válida 
para la predicción del 1RM en el ejercicio de press de pecho (Mayhew, 1995). 
 
Metodología del entrenamiento 
El primero de ellos es el método de entrenamiento para la mejora de la fuerza 
muscular el cual utiliza pesos elevados basados en porcentajes de 1RM realizando pocas 
repeticiones por lo general no mayor a cinco repeticiones y con un descanso prolongado 
entre series, debido a la recuperación de los depósitos de los fosfatos de alta energía 
(ACSM, 2009). Este mismo método está caracterizado por la magnitud del esfuerzo que se 
realiza, ya que son porcentajes que se utilizan son muy cercanos a 1RM con los cuales solo 
es posible realizar entre dos y tres repeticiones por serie, lo cual puede resultar en la mejora 
de la coordinación intramuscular e intermuscular y por lo tanto mayor producción de 
fuerza, sin embargo, este método suele ser riesgoso en sujetos con poca experiencia en 
entrenamiento de fuerza (Zatsiorsky, 2006). Otro tipo de entrenamiento que mejora la 
fuerza y el tamaño muscular es el método que consiste en hacer crecer la sección 
transversal del músculo (hipertrofia sarcomerica), este método se realiza con repeticiones 
intermedias, es decir entre 6 y 12RM con descansos de máximo un minuto entre series 
(Beachle, 2008). Este mismo método es llamado de esfuerzo repetido en algunas ocasiones, 
Zatsiorsky (2006) menciona que el porcentaje con el que se trabajo es cerca del 80% con el 
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que se ejecutan entre 8 y 12 repeticiones, favoreciendo el desarrollo de la hipertrofia 
muscular. El último de los métodos es el isométrico el cual es llevado a cabo a través de 
contracciones isométricas mantenidas, es decir tensión muscular constante por un periodo 
de tiempo y/o un ángulo determinado (Folland, 2005). Una forma distinta de entrenarlo 
consiste en realizar contracciones isométricas repetidas, es decir realizar una contracción 
isométrica durante 5 segundos y recuperarse durante 5 segundos más, este método evita la 
falta de circulación sanguínea, por lo tanto, retrasa la aparición de fatiga muscular. 
 
Evaluación de la fuerza isométrica 
Diversos estudios señalan que la evaluación de la fuerza máxima isométrica es 
fundamental para determinar los valores de potencia y de resistencia a la fatiga muscular 
(Nuzzo, et al 2008; Stone, et al. 2004). 
En la actualidad existen diversos medios para la evaluación de la fuerza isométrica, 
hasta el momento el dinamómetro isocinético presenta una forma segura y completa de 
evaluación, tanto para estudios clínicos como para investigación, de tal manera que es 
considerado el gold standard, sin embargo, el elevado costo de este medio hace que su 
evaluación sea inviable para la mayoría de las personas (Drouin, 2004). 
Por otra parte, el estudio de Steeves, et al. (2018) comprobó la confiabilidad el uso 
de una célula de carga de un solo eje como medio de medición de la fuerza máxima 
isométrica, utilizando el hardware Labview y el software Matlab en 10 hombres y 10 
mujeres, el cual se calibro la célula de carga, para posteriormente convertir el voltaje 
generado en dicha célula a unidades de fuerza, el registro se realizó durante 500 
milisegundos. Los resultados muestran una correlación de > 06.7 y un coeficiente de 
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variación de > 10%, los autores concluyen que la producción de máxima fuerza isométrica 
es importante y en el rendimiento deportivo.   
 
Proceso de validación y confiabilidad de un instrumento de medición 
El concepto de validez es definido por AERA (1999) como “el grado en el cual la 
teoría y la evidencia apoyan las interpretaciones de las puntuaciones de pruebas implicados 
por los usos propuestos de las pruebas” 
 
La confiabilidad es usada para medir el éxito que tiene algún instrumento de 
medición, es decir, que funcione de manera adecuada, la fiabilidad es una característica que 
se busca que tengan los test o pruebas para poder ser consistentes en sus mediciones, 
además la real academia española (RAE, 2018) la define como “la probabilidad de buen 
funcionamiento de algo” 
 
Validez predictiva  
Un estudio de Laza-Cagigas, Goss-Sampson, Larumbe-Zabala, Termkolli y 
Nacleiro (2018) en el cual se realizó el proceso de validación y confiabilidad de un nuevo 
instrumento de medición de fuerza y potencia, la muestra fue constituida de 11 hombres 
entrenados, los cuales realizaron cinco series de sentadillas que fueron ejecutadas sobre de 
una plataforma de fuerzas aunado a la captura de video en tres dimensiones y del 
instrumento a validar. Los valores que encontraron fueron de correlación casi perfecta con 
(CCC = 0.75 – 0.96), lo que muestra una buena asociación entre los instrumentos utilizados 
y las variables medidas. Los autores del estudio en cuestión concluyeron que el instrumento 
es válido y confiable para medir desplazamiento vertical, velocidad promedio y potencia 
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promedio, así como para estimar la fuerza promedio, pico de velocidad y pico de potencia 
con cargas del 30% al 90% de 1RM. 
 
En el año 2018, Chamorro, Fuente, Jerez, Campos, Chirosa et al. publicaron un 
estudio donde se utilizó el dinamómetro electromecánico funcional, para mejorar la 
estabilidad de la pelvis, en el cual participaron 29 sujetos en 2 sesiones exactamente 
iguales, las mediciones fueron realizadas en posición acostado de lado, decúbito dorsal y 
decúbito ventral. En el cual no encontraron diferencias entre el test y el retest en todas las 
posiciones y en todas las variables medidas, además que encontraron una alta correlación 
entre el test-retest de (r = 0.78 a 0.92, p < .001). los autores de este estudio concluyen que 
este dinamómetro es un dispositivo valido y confiable para la medición de la fuerza 
















Tipo de estudio 
Se realizó un estudio descriptivo de tipo transversal correlacional con tomas de los 
valores de interés en dos momentos, separados por dos semanas y sin realizar ningún tipo 
de intervención. 
 
Universo, casos de estudio y/o tipo de muestra 
La población fue obtenida de 19 sujetos en un rango de edades de 17 a 35 años, 
estudiantes del grado en actividad física y deporte de la universidad de Granada, España. 
Siendo participantes sanos y físicamente activos. 
 
Criterios de inclusión 
Pertenecer a la facultad de actividad física y deporte de Granada. 
No presentar alguna lesión en miembros superiores. 
No realizar ejercicios ni actividades que involucren isometrías en tren superior. 
Aceptar su participación en el estudio y firmar el consentimiento informado. 
 
Criterios de exclusión 
No Pertenecer a la facultad de actividad física y deporte de Granada. 
Presentar alguna lesión en miembros superiores. 
Realizar ejercicios ni actividades que involucren isometrías en tren superior. 
Faltar a alguna medición. 
Tomar algún tipo de suplementación. 
No aceptar su participación en el estudio y/o no firmar el consentimiento informado. 
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Faltar a más de tres entrenamientos. 
 
Instrumentos 
Se utilizó el dinamómetro electromecánico funcional Dynasystem (Symotech, 2017) 
para evaluar la fuerza isométrica. Otros instrumentos de medición que se utilizaron fueron 
una báscula con estadiómetro SECA 700, para la medición de longitudes y perímetros fue 
utilizada una cinta antropométrica de metal flexible de la marca Lufkin y para la 





Los sujetos de estudio se presentaron en el gimnasio de la alberca olímpica 
universitaria de la Universidad de Granada, en dicho lugar fueron informados de manera 
verbal y por escrito del protocolo a llevarse a cabo, les fue proporcionado un documento el 
cual deberían leer y firmar en caso de que decidieran seguir participando en el presente 
estudio, sobre cada participante se generó un historial con los siguientes datos: nombre, 
edad, peso, altura, actividad deportiva que practica y nivel de intensidad, lesiones en 
miembros superiores, longitud de extremidades superiores, perímetro de brazo (bíceps) y 
perímetro de antebrazo; posteriormente se realizó la estimación de la masa grasa mediante 
una báscula de bioimpedancia. 
Previo al inicio del test se realizó un trote ligero durante 5 minutos y ejercicios 
específicos de movilidad de hombro y codo durante 2 minutos. La prueba se compuso de un 
total de 6 isometrías, 3 por cada brazo en angulaciones de 45 y 90 grados con respecto a la 
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flexión de codo. En ninguna fase de isometría se repitió la misma angulación de codo para 
el mismo brazo. Tras realizar cada fase de isometría se realizó un descanso completo de 7 
minutos para evitar cambios en los registros de fuerza pico y fuerza media por fatiga. 
Tanto para la primera, como para la segunda toma, el orden de los sujetos fue 
seleccionado de manera aleatoria mediante el uso de SPSS. Entre la primera y segunda 
toma hubo un periodo de 15 días, restringiendo en todo momento el entrenamiento de la 
fuerza isométrica a los participantes. 
 
Análisis estadístico 
Se utilizó el software SPSS en su versión 25.0 (IBM Corp., Armonk, NY, USA). 
para realizar los distintos análisis que fueron requeridos, la comprobación de la validez 
predictiva del dinamómetro electromecánico funcional Dynasystem (Symotech, 2017). Se 
realizó un análisis de correlación de Pearson entre las variables de la toma 1 y la toma 2 del 
estudio. Posterior a ello y para fines de conocer si tras el periodo de tiempo de dos semanas 
de descanso hubo diferencias en cuanto a los niveles de fuerza registrados se procedió a 












A continuación, se presentan los resultados de esta investigación. 
Con la finalidad de conocer a validez predictiva del dinamómetro electromecánico 
funcional Dynasystem (Symotech, 2017) se realizó una correlación de Pearson entre la 
misma variable durante las dos tomas, el resultado de esto se presenta en las tablas 1 y 2. 
 
Tabla 1 
Correlación de las tomas de fuerza media. 
 T1 T2  
Variable M ± SD M ± SD r 
FM 45° BD 175.06 ±64.48 172.90 ± 63.16 .907** 
FM 45° BND 174.40 ±66.40 162.48 ± 61.17 .953** 
FM 90° BD 171. 07 ± 64.21 161.42 ± 59.91 .935** 
FM 90° BND 169.92 ± 58.72 160.40 ± 60.81 .913** 
FM= Fuerza Media; 45, 90 son ángulos respecto a la flexión de codo; BD= Brazo Dominante; BND= Brazo 








Correlación de las tomas de Fuerza Pico 
 T1 T2  
Variable M ± SD M ± SD r 
FP 45° BD 195.44 ± 71.01 197.72 ± 70.21 .939** 
FP 45° BND 195.00 ± 73.36 186.55 ± 70.39 .953** 
FP 90° BD 187.72 ± 68.64 178.83 ± 60.92 .977** 
FP 90° BND 187.66 ± 64.38 178. 83 ± 65.342 .928** 
FP= Fuerza Pico; 45°, 90° son ángulos respecto a la flexión de codo; BD= Brazo Dominante; BND= Brazo 
No Dominante; T1= Toma 1; T2= Toma 2; M= Media; SD= Desviación Estándar; r= correlación de Pearson; 
**=significancia 0.01. 
 
Como se observa en las tablas anteriores, existe una relación fuerte y significativa entre las 




En la tabla 3 se presentan los datos correspondientes a los resultados de la evaluación de la 
fuerza media en 45° y 90° grados. 
 
Tabla 3 
Análisis descriptivo de la Fuerza Media 
 T1 T2 Sig. Bilateral 
Variable M ± SD M ± SD p 
FM 45° BD 175.06 ± 64.48 172.90 ± 63.16 .074 
FM 45° BND 174.40 ± 66.40 162.48 ± 61.17 .023* 
FM 90° BD 171. 07 ± 64.21 161.42 ± 59.91 .018* 
FM 90° BND 169.92 ± 58.72 160.40 ± 60.81 .125 
FM= Fuerza Media; 45° y 90° son ángulos respecto a la flexión de codo; BD= Brazo Dominante; BND= 
Brazo No Dominante; T1= Toma 1; T2= Toma 2; M= Media; SD= Desviación Estándar; p (*) = nivel de 
Significancia a <05. 
 
De acuerdo con el análisis, al realizar la comparación de medias únicamente la 
prueba de fuerza media con un ángulo de 45° grados en el brazo dominante resulto no 
significativo (tabla 3). Por el contrario, en la prueba de fuerza media en brazo dominante a 
45 grados y a 90 grados para el no dominante no resultaron significativos los valores, como 
era de esperarse. Fuerza media con un ángulo de 45°es significativamente menor en el 
brazo no dominante tras las dos semanas; este mismo fenómeno de decremento se muestra 













En la tabla 4 se presentan los resultados de la evaluación de la fuerza pico en 45° y 90°. 
 
Tabla 4 
Análisis descriptivo de la Fuerza Pico 
 T1 T2 Sig. Bilateral 
Variable M ± SD M ± SD p 
FP 45° BD 195.44 ± 71.01 197.72 ± 70.21 .70 
FP 45° BND 195.00 ± 73.36 186.55 ± 70.39 .095 
FP 90° BD 187.72 ± 68.64 178.83 ± 60.92 .030* 
FP 90° BND 187.66 ± 64.38 178. 83 ± 65.342 .146 
FP= Fuerza Pico; 45°, 90° son ángulos respecto a la flexión de codo; BD= Brazo Dominante; BND= Brazo 
No Dominante; T1= Toma 1; T2= Toma 2; M= Media; SD= Desviación Estándar; p (*) = nivel de 
Significancia a < 05. 
 
Como se puede apreciar en la tabla 4, la fuerza pico a 45° tanto en el brazo dominante 
como en el no dominante no presentaron diferencias significativas tras ser evaluados. No 
así en la evaluación a 90° en donde la evaluación del brazo dominante si presenta una 
















El objetivo de esta investigación fue evaluar la confiabilidad del dinamómetro 
electromecánico funcional Dynasystem (Symotech, 2017) los resultados obtenidos en el 
proceso de confiabilidad del test - retest muestran una alta correlación entre ambas tomas 
luego de un periodo de dos semanas entre ellas, lo que indica que el instrumento es 
confiable. 
En el estudio, los niveles de fuerza pico fueron mayores en 45° en el brazo 
dominante, tanto como no dominante, Por otra parte, niveles de fuerza pico registrados en 
el estudio de Guenzkofer (2012) muestran que a 90° la producción de fuerza fue mayor 
isométrica, lo cual difiere con los resultados obtenidos en el presente estudio, lo que hace 
pensar que probablemente indique la falta de control motor (fuerza bruta) y/o la falta de 
técnica al realizar la medición, por lo que pudieron haber intervenido más músculos o 
movimientos para tratar de compensar la producción de fuerza a 45°. 
 Sin embargo, otros estudios (Shaaban, 2008; O´Sullivan, 2002) muestran que la 
fuerza isométrica muestra buenos picos a los 45° y 90°, también se menciona que sería 
ideal realizar la medición en posición de sentado y con el antebrazo y mano en posición 
supina, para proveer una mayor reproducibilidad. 
 
Conclusiones 
De acuerdo con los resultados obtenidos en este estudio podemos concluir que el 
dinamómetro electromecánico funcional Dynasystem (Symotech, 2017), es un instrumento 
confiable para la evaluación de la fuerza isométrica máxima (pico), así como la fuerza 
media o promedio en las angulaciones de 45° y 90° con respecto a la flexo extensión de 
codo y sin restricción de movimiento. Para posteriores estudios se sugiere incluir el uso de 
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